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ВНИМАНИЕ !

1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим Руко-
водством по эксплуатации Каталки для  перемещения  пациента (Каталки).

2. Нельзя оставлять Каталку в помещениях с повышенной влажностью.

3. В связи с постоянным совершенствованием конструкции возможны несуществен-
ные расхождения между приобретенной вами Каталкой и настоящим Руководством по 
эксплуатации. 

4. Фирма«ОРБИТА» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое
качество и безупречное функционирование Каталки  при соблюдении правил ее эксплу-
атации.
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Введение

В настоящем Руководстве по эксплуатации (далее – «Руководство») приводятся опи-
сание и правила эксплуатации Каталки для перемещения пациента (далее – «Каталка»). 
Руководство содержит также сведения, включаемые в Паспорт изделия.

В Руководстве приведены основные технические данные Каталки, а также указания 
по эксплуатации, хранению, транспортировке, мерам безопасности и другие сведения, 
необходимые для обеспечения наиболее полного  использования ее технических  воз-
можностей.

1. НАЗНАЧЕНИЕ,  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ
И  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Каталка предназначена для перемещения пациента внутри помещений медицин-
ских учреждений. Может использоваться также при уходе за пожилыми людьми, тяже-
лобольными, при перемещении людей с ограниченными возможностями, с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, больных с ампутированными конечностями.

1.2. Область применения Каталки - больницы, поликлиники, реабилитационные цен-
тры, дома инвалидов. Каталкаможет использоваться также в домашних условиях.

1.3. Условия эксплуатации Каталки:
- температура окружающей среды:  от  + 10  до  + 40 °С;
- относительная влажность:  не более 80 %  при температуре  + 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Габаритные размеры Каталки:
-длина, мм   ………………………………………………………………………………1950
-ширина, мм  …………………………………………………………………………… 670  
Регулируемая высота кушетки от уровня пола:
- минимальная, мм   ………………………………………………………………………580 
- максимальная, мм   …………..……………………………………………………….. 1100
2.2. Минимальная ширина дверного проема для прохода Каталки, мм …………… 680  
2.3. Максимально допустимый вес пациента на Каталке, кг   ………………………150
2.4. Вес Каталки, кг   ………………………………………………………………………80

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность поставки приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1

№ 
п/п

Наименование Кол-во

1 Каталка для перемещения пациента (Каталка) 1

2 Руководство по эксплуатации 1
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4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАТАЛКИ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Чертежи, поясняющие конструкцию Каталки.
На чертежах показаны:
- на рис.1, а и б – показаны габаритные размеры двух вариантов изготовления Каталки;
- на рис.2 – положение Каталки у ванны для подводного вытяжения позвоночника.
4.2. Описание конструкции Каталки.
Каталка содержит (рис.1) раму 1, снабженную двумя торцевыми 2 и боковым 3 по-

ручнями, основание 4  регулируемое гидроприводом  8 с помощью рычага 9, на которых 
размещена рама 1, и горизонтальное ложе 5, закрепленное на раме 1.

Ложе 5 представляет собой панель, обшитую сверху искусственным покрытием (кож-
заменителем), под которым размещен наполнитель (не показан).

Основание  4 имеет самоориентирующиеся колеса 6,снабженные фиксаторами 7.
4.3. Назначение и особенности конструктивных элементов Каталки.
Рама 1 вместе с опорами 4 являются главными несущими и связующими конструк-

тивными элементами Каталки и обеспечивают ее жесткость и устойчивость во время экс-
плуатации. При этом, благодаря самоориентирующимся колесам 6, Каталка может легко 
маневрировать даже в тесных помещениях.

Ложе 5 предназначено для перемещения на нем пациента в лежачем положении.
Поручни 2 используются для приложения сил при перемещении Каталки.
За поручень 3 пациент может держаться рукой при перемещении его на Каталке.
Фиксаторы 7 препятствуют, при необходимости, вращению колес 6.
4.4. Сборка Каталки.
Каталка упакована в собранном виде. Необходимо извлечь каталку из упаковки и 

проверить комплектность.
4.5. Размещение пациента на Каталке.
Непосредственно перед размещением пациента следует провести гигиеническую 

обработку поверхности ложе 5 путем протирки ее, например, мягкой ветошью, смочен-
ной в 3% - м растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%  моющего  средства  типа  
«Лотос»,  а  затем  тампоном,  смоченным  питьевой  водой.

Каталка перед размещением на ней пациента должна устойчиво стоять на полу на 
всех четырех колесах 6. Кроме того, последние должны быть зафиксированы с помощью 
фиксаторов 7.

С помощью гидравлического привода по необходимости отрегулировать уровень 
кушетки, нажатием на рычаг 9, нажатие рычага вниз – перемещает кушетку вверх относи-
тельно пола, нажатие рычага вверх перемещает кушетку в низ.

4.6. Перемещение пациента с помощью Каталки.
Перед перемещением необходимо разблокировать колеса 6. Минимальная ширина 

дверного проема для прохода Каталки - 650 мм. Для перемещения Каталки используются 
поручни 2.

Внимание!  При перемещении Каталки следует принимать меры по предотвра-
щению ее падения. 

4.7. Снятие пациента с Каталки.
Перед снятием пациента с ложа 5 Каталки необходимо предварительно заблокиро-

вать ее колеса 6 и отрегулировать высоту кушетки для безопасного перемещения.
4.8. Завершение работы с Каталкой.
Рекомендуется выбрать постоянное место парковки Каталки, куда она возвращается 

после завершения обслуживания пациентов. На месте парковки следует заблокировать 
его колеса 6. Накрыть Каталку накидкой, если предполагается ее длительная стоянка.
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание (ТО) предназначено для выявления неисправностей и 
предупреждения отказов Каталки.

5.2. При ТО руководствуются разделом 6 настоящего Руководства.
5.3. ТО выполняется при необходимости по результатам контроля технического со-

стояния Каталки.
5.4. При ТО: 
- проводят внешний осмотр Каталки;
- проверяют состояние винтовых соединений, при необходимости производят их

подтяжку;
- проверяют крепление и работу самоориентирующихся колес 6 с фиксаторами 7;
- проверяют состояние гидравлического привода на наличие подтеков и неисправ-

ностей;
- удаляют загрязнения с наружной поверхности Каталки, производят ее протирку

мягкой ветошью путем протирки тампоном, смоченным в 3% - м растворе перекиси во-
дорода с добавлением 0,5%  моющего  средства  типа  «Лотос»,  а  затем  тампоном,  смо-
ченным  питьевой  водой.

5.5. ТО проводят один раз в год специалистами технической службы организации, в 
которой эксплуатируется Каталка.

6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПЕРСОНАЛУ  И  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Требования к персоналу, эксплуатирующему Каталку. 
К работе с Каталкой допускаются лица, изучившие в полном объеме настоящее Руко-

водство.
6.2. Начало эксплуатации.
Перед началом эксплуатации следует убедиться в полной исправности Каталки.  
6.3. Запрещение эксплуатации.
Запрещается эксплуатировать Каталку при возникновении хотя бы одной из следую-

щих неисправностей:
- появлении стука, вибрации, скрежета при эксплуатацииКаталки;
- наличии других неисправностей, обнаруженных перед началом работы.
6.4. Устранение неисправностей.
Запрещается устранять обслуживающему персоналу какие-либо неисправности в

конструкции Каталки в течение гарантийного срока. В этом случае рекомендуется обра-
титься к производителю Каталки за консультацией. Адреса и телефоны производителя 
Каталки даны в разделе 13 Руководства.

7. МАРКИРОВКА

7.1. Маркировка   Каталки   соответствует   конструкторской   документации   изгото-
вителя  и 

ТУ 9444-005-22636951-2011.
7.2. Маркировка прикреплена к Каталке в виде таблички (этикетки).
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8. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1. Упаковка Каталки соответствует требованиям ТУ 9444-005-22636951-2011 и пред-
назначена для его защиты от воздействия механических и климатических факторов во 
время транспортировки и хранения.

8.2. Перед упаковкой Каталка консервирована по ГОСТ 9.014-78  для условий хране-
ния 1. В3-10, В 4-5. Срок защиты без переконсервации -  5 лет. 

8.3. Эксплуатационная документация размещена в пакетах из пленки. Комплект при-
надлежностей упакован в коробку из гофрокартона или в полиэтиленовый пакет.

8.4. В потребительскую тару вложен Упаковочный лист, в котором указаны:
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование Каталки;
- дата упаковки.
8.5.Каталка должна храниться в складском помещении при температуре окружающе-

го воздуха от - 40 °С до + 40 °С и относительной влажности до 80%  при температуре 25 °С.
Внимание! Запрещается хранение Каталки в помещениях, где находятся кисло-

ты, щелочи и другие вещества, выделяющие химически активные пары и газы.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

9.1. Транспортировка Каталки производится в укладочном ящике любым транспор-
том (воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным) без ограничения скоро-
сти и расстояния.

9.2. При погрузке, перевозке и разгрузке недопустимы удары и резкие сотрясения 
укладочного ящика с Каталкой.

10. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

10.1. Срок службы Каталки- 5 лет со дня передачи ее потребителю. Условием предель-
ного состояния Каталкиявляется невозможность или нецелесообразность ее восстанов-
ления.

10.2. По окончании срока службы потребителю следует обратиться на предприятие 
сервисного обслуживания медтехники для проведения профилактических работ и полу-
чения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации Каталки.

10.3. Срок  хранения  Каталки - 5 лет.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1.Каталка не имеет компонентов, содержащих золото и другие драгметаллы. 
11.2. Для получения подробной информации об утилизации Каталкиследует обра-

титься в местные службы, занимающиеся  утилизацией подобного оборудования.
11.3. Правильная утилизация позволит предотвратить потенциально вредное воз-

действие на окружающую среду и здоровье человека.

12. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Каталкитребованиям тех-
нических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспорти-
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ровки и хранения, указанных в настоящем  Руководстве.
12.2.  Гарантийный срок эксплуатации Каталки- 12 месяцев со дня ее получения по-

требителем.
12.3. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель безвоз-

мездно ремонтирует Каталкуее узлы. При этом гарантия охватывает заводские дефекты 
и включает в себя бесплатную замену неисправных узлов и работы по их устранению.

12.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Каталки, в случае ее отказа в работе 
или при обнаружении в ней неисправности, потребителем может быть направлена по 
факсу или по почте в адрес предприятия-изготовителя или его ближайшего представи-
теля Заявка на сервисное обслуживание Каталки. Форма данной  Заявки  приведена  в 
конце данного Руководства, а также на  сайте  предприятия-изготовителя: www.ormed.ru

12.5. Предприятие-изготовитель самостоятельно или с привлечением стороннего 
ремонтного предприятия устраняет неисправность Каталки. В последнем случае по за-
вершении ремонтного обслуживания в адрес предприятия-изготовителя направляется 
(отрывной) гарантийный талон, также размещенный в конце данного Руководства.

12.6. Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать Каталку.
12.7.  Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при наличии на Каталке механических, тепловых или иных повреждений, являющих-

ся следствием нарушения правил ее транспортировки и эксплуатации;
- повреждений, вызванных использованием нестандартных или неоригинальных зап-

частей и расходных материалов, чистящих средств и аналогичных материалов;
- повреждений, вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профи-

лактического 
обслуживания.   

13. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

13.1. Почтовый адрес предприятия-изготовителя: 450095, г.Уфа-95, ул. Центральная, 
д.53/3, ООО НВП «ОРБИТА».  

13.2.   Электронный адрес:  ormed@ormed.ru
13.3.   Тел/факс (347)-227-33-66, 227-15-09. 
13.4.   Cайт: www.ormed.ru.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

14.1. Каталка для перемещения пациента с заводским № __________________________
соответствует ТУ 9444-005-22636951-2011  и  признана  годной  для  эксплуатации.

Представитель ОТК _____________________           _______________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия)

мп “_____” __________________ 201___ г.
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16. БЛАНК ЗАЯВКИ

Заполняет владелец изделия

Заводской номер ______________________________________________________________

Дата выпуска _________________________________________________________________

Дата продажи (покупки) изделия ________________________________________________

Владелец ____________________________________________________________________

или Заявитель _________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Код города _______ Тел. _____________________ Факс___________________________

E-mail _______________________________________________________________________

Контактное лицо ___________________________ моб.тел. ________________________

Характер неисправности _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заполняет завод-изготовитель

Что сделано __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Отправка запчастей (что отправлено, дата отправки) ______________________________

_____________________________________________________________________________

Причина неисправности _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Корректирующие действия ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Инженер по сервисному обслуживанию __________________________________________

Исполнитель _______________________________________________________________

Заполненную заявку владелец изделия может отправить 
по факсу: (347)-227-54-00, (347)-227-33-66, (ООО НВП «ОРБИТА», г. Уфа) 
или по электронной почте: ormed@ormed.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
Заполняет предприятие-изготовитель

Наименование изделия  ________________________________________________________________________

Заводской номер __________________________________   Дата выпуска «_____»_______________ 20____г.                       
Адрес предприятия-изготовителя: 450024, г. Уфа, ул. Центральная, 53, корпус 3, ООО НВП «ОРБИТА». 
Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

Представитель ОТК___________________________________________________________________________
подпись, штамп

Заполняет торговое предприятие
Дата продажи «_____»_______________ 20____г.     Продавец _________________________________

подпись, штамп

Поставлен на гарантийное обслуживание __________________________________________________
наименование ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие
Содержание ремонта _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Подпись лица, производившего ремонт _____________________________

Подпись владельца, подтверждающая ремонт ____________________

Дата ремонта «_____»_______________ 20____г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
Заполняет предприятие-изготовитель

Наименование изделия  ________________________________________________________________________

Заводской номер __________________________________   Дата выпуска «_____»_______________ 20____г.                       
Адрес предприятия-изготовителя: 450024, г. Уфа, ул. Центральная, 53, корпус 3, ООО НВП «ОРБИТА». 
Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

Представитель ОТК___________________________________________________________________________
подпись, штамп

Заполняет торговое предприятие
Дата продажи «_____»_______________ 20____г.     Продавец _________________________________

подпись, штамп

Поставлен на гарантийное обслуживание __________________________________________________
наименование ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие
Содержание ремонта _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Подпись лица, производившего ремонт _____________________________

Подпись владельца, подтверждающая ремонт ____________________

Дата ремонта «_____»_______________ 20____г.

штамп ремонтного предприятия

штамп ремонтного предприятия
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